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C案B案A案（推奨）

1．法的脳死判定脳波検査のための基礎

1-６）推奨されるＥＣＩモンタージュとは （ＥＣＩ委員会より）

法的マニュアルでは、８チャンネルおよ

び１２チャンネル脳波計についてのモン

タージュが１例として掲載されています

（右表 1）。これには頭部外モニター、呼

吸曲線、眼球運動、頤部筋電図は入っ

ていませんが、注釈に記載されてます。

本委員会では、必須遵守事項（1-2））

をもとに、パターンを変えずに連続的に

記録できる長距離単極・双極同時記録モ

ンタージュを推奨します（表 2Ａ案）。緊張

を強いられる高感度記録中には少しでも

余分な操作を減らしたいからです。このＥ

ＣＩモンタージュで、６歳未満の乳幼児で

も必要な電極間距離５ cm以上は確保で

きると考えます（ 3-2）を参照）。

表２． ＥＣＩモンタージュ例

（14 ｃｈを基本のモンタージュ（６歳以上 7 cm、６歳未満 5 cm以上）

：黄塗りは双極誘導


